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Breathing provides gas exchange in the organism at the cellular level, so it is very important that this process was correct. Upper respiratory tract infection may lead to serious pathological changes in the organism, such as problems with the gastrointestinal tract, due to dysfunction of the sense of smell. Today disease of the upper respiratory tract has a leading position among the population of Ukraine. One of the most important functions of the nose is the sense of smell. With the participation of the olfactory analyzer is orientation in the environment and the process of knowledge of the external world. Thus, the actual task is to develop a method and device to assess olfactory dysfunction to improve the quality and speed of diagnosis in the offices of Otorhinolaryngology. 
Человеческое чувство обоняния часто расценивается как наименее совершенное среди всех человеческих чувств и далеко уступает обонятельному чувству животных. Тем не менее, запахи оказывают сильное влияние на ежедневную жизнь и здоровье людей, не смотря на то, что они не представляют собой риск для человеческого здоровья, запахи могут вызвать такие физиологические симптомы как нарушение дыхательной функции, тошноту, головную боль, а так же психологический стресс [1].

Проблема оценки степени нарушения обоняния является очень важной в клинической практике, так как современный медицинский рынок нуждается в устройствах (ольфактометрах), которые обладали бы высокой степенью объективности за счет количественных, а не качественных измерениях [2-3]. Поэтому целью работы являлась разработка устройства количественной оценки нарушения степени обоняния человека. Работа проводилась в рамках межвузовского сотрудничества между кафедрой Биомедицинской инженерии (научно-исследовательская лаборатория микропроцессорных и микроконтроллерных систем) Харьковского национального университета радиоэлектроники и кафедрой Оториноларингологии Харьковского национального медицинского университета. На рис.1 представлен внешний вид устройства для тестирования респираторно-обонятельной функции человека.
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Рисунок 1 – Общий вид компьютерного устройства для тестирования респираторно-обонятельной функции
Таким образом, в ходе выполнения поставленных целей и задач, впервые были разработаны метод и устройство для оценки респираторно-обонятельной функции человека на основе компьютерного риноманометра типа ТНДА-ПРХ. Разработанное устройство позволяет за счет оценки количественных показателей мощностных характеристик носового дыхания, на доказательном уровне определять порог ощущения и распознавания пахучего вещества и адекватно диагностировать функцию обонятельного рецептора человека. 
По результатам работы получено два патента на изобретение и подготовлен пакет конструкторской документации. Разработанное устройство полностью готово к серийному производству для нужд специализированных ринологических клиник и частных кабинетов.
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